	1. Pengertian
	Suatu tindakan untuk meniadakan mikroorganisme dari suatu benda

	2. Tujuan
	Sebagai acuan penerepan penerapan sterilsasi alat medis dari logam

	3. Kebijakan
	

	4.   Prosedur
	1.Alat medis sebelum disteril di cuci dan dikeringkan 
2.Mefungsikan sterilsator

3Memasukan semua alat medis yang akan disteril/dalam waktu 30menit.

	5.  Diagram Alur
	-

	6.  Unit Terkait
	Poli umum,kia,lab pustu,pkd.

	7.  Distribusi
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